[bookmark: _Toc17634]洛阳市中心医院静配中心热敏标签纸采购项目样品测试
情况报告

静配中心热敏纸招标物品要求：三防材质，规格81mmx70mm，瓶签纸内轴间距75mm，要求两张瓶签纸中间间距8mm，中间有锯齿折痕，3000张/卷。瓶签纸使用后48h内，不得翘边；若临床科室产生退药、暂停等情况，瓶签纸可从液体瓶移除且不留残余。
根据开标现场评分高低，保留排名前三家供应商样品，由静配中心进行测试，测试情况如下：
1.开标现场由供应商自行粘贴，带回静配中心，三种样品粘贴良好，图片如下：
[image: e422fbb7014daa1af09843c49753721] [image: 43257a55dbc98879f33edd14abd8a08]
[image: e969bb73069172e181071ee0b7b7337]
2.招标结束后48h，三种样品粘贴情况，河南美泰医疗器械有限公司样品50ml液体翘边严重，100ml液体稍有翘边；航安和老城远视样品粘贴良好。图片如下：
[image: b66701100e11f8f4f379a86c15b9974]

[image: 2884f212eea9e95a34e4a1a8e20dc11]

[image: 45505a887e57232ee8954e6566a1a7e]
3.招标结束后48h，三种样品可移除情况，洛阳市老城区远视电子商行样品250ml液体移除时标签损坏，且瓶体有标签残留；洛阳航安电子科技有限公司和河南美泰医疗器械有限公司样品移除符合招标要求。图片如下：
[image: 173c42a0e52e8b4a4ccd5bf87651b47]  [image: bea7725e131d96010c7a5a38f15def1]

[image: 5ed708ddaf2369a896019851da08cb7] 
[image: 29f3bc74521e62377d6cee8c41ca207]
4.招标结束后48h，三种样品打印情况，三种样品均可正常打印，符合招标要。图片如下：
[image: 09a646b8923d2a16d0e0db8b73ca7a9] [image: f4a00907fc43f808dae3b07ac6b4489]
[image: 35d6b3fc07d4fdff275d665ecfc4495]
5.特殊情况说明，4个小时后，河南美泰医疗器械有限公司样品50ml液体已经开始翘边。图片如下：
[image: 4b2c861771d1aad997f616f5c3419f2]
留样测试情况总结：洛阳市老城区远视电子商行和河南美泰医疗器械有限公司的样品均不能完全满足采购需求，仅洛阳航安电子科技有限公司样品符合招标及工作要求。
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